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ADENDA 2 – Aclaración de dudas

Pereira, 4  de Noviembre  de 2009
De acuerdo con las preguntas realizadas a la licitación  en mención, nos permitimos publicar las siguientes aclaraciones: 

PACKAGING CENTER

El Equipo de Packaging Center se permite solicitar información adicional en referencia a el Espectofometro de Absorción Atómica, en los pliegos de condiciones “Formato para la Presentación de la Oferta” se escribe lo siguiente:

1)      Thermo Scientific Modelo ICE 3500 2) Shimadzu Modelo 7000

Lo cual nos genera la duda de si el equipo solicitado es:

1.        Un Espectofometro Marca Thermo Scientific ICE 3500 y un Espectofómetro Shimadzu Modelo 7000
R/ Para dar claridad a la pregunta hecha: Lo que se menciona en la celda de marca solicitada es que en la licitación pública numero 40 se aceptan como marcas: Las marcas Thermo Scientific y Shimadzu. Donde para cada una de estas marcas se aceptan sus respectivos modelos, es decir para la marca Thermo Scientific el modelo ICE 3500  y para la marca Shimadzu el modelo 7000. Según esto, los oferentes deben cotizar solo una de estas dos marcas y modelos, dado que la adquisición es solo de un instrumento.
